
      PROMM Indústria de Materiais Cirúrgicos LTDA

INSTRUÇÕES DE USO 

NOME TÉCNICO: Placa especial não absorvível para osteossíntese 

NOME COMERCIAL: Placas Especiais para Osteossíntese de Mini e Micro Fragmentos
PROMM®

Legenda dos Símbolos Utilizados nas Embalagens

FABRICANTE

PROMM INDÚSTRIA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.
Av. Pátria, 312 Bairro São Geraldo Porto Alegre / RS – Brasil 
CEP: 90230-070 CNPJ: 94.970.142/0001-25
Fone/Fax: 0XX51 3342-3136
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº. Eubirajara Bezerra Medeiros CREA/RS 69299 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

As Placas Especiais para Osteossíntese de Mini e Micro Fragmentos da Promm®, são peças de
Titânio  com furos  (Titânio  Puro  –  Norma ABNT ISO 5832-2;  parte  2)  e  superfície  passivada
(Norma NBR 12932 - Implantes para cirurgia - Materiais Metálicos - Preparação de superfície e
marcação), indicadas para fixar fragmentos ósseos com o auxilio de parafusos  (NÃO OBJETO
DESTE REGISTRO). A tecnologia do produto está caracterizada por suportar esforços mecânicos,
ser biocompatível e adaptar-se a anatomia dos pacientes.
As Placas Especiais para Osteossíntese de Mini e Micro Fragmentos da Promm® possuem vários
formatos e tamanhos de placas adequadas à finalidade de uso desejada e possuí Fixação não
Rígida.

DIFERENCIAÇÃO DOS MODELOS:

Os modelos das Placas Especiais para a Osteossíntese de Mini e Micro Fragmentos Promm® são
diferenciados pelo tipo de parafuso utilizado para fixação, espessura nominal, formato e número
de furos para colocação dos parafusos.
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As  Placas Especiais para a Osteossíntese de Mini e Micro Fragmentos Promm® são fabricadas
em 3 diferentes modelos (Micro Placa, Mini Placa e Placa de Reconstrução), conforme o parafuso
adequado  para  sua  fixação  e  espessura  (Parafusos  para  Osteossíntese  de  Mini  e  Micro
Fragmentos Promm®, Registro Anvisa nº 10447390007) não objeto deste registro:

CÓDIGO NOME FIXADA POR
ESPESSURA

NOMINAL DA PLACA
DIÂMETRO
DO FURO

LARGURA
DA PLACA

M Micro Placa Micro Parafuso 0,7mm 1,80mm 3,30mm

P Mini placa Mini Parafuso 1,0mm 2,20mm 4,60mm

R
Placa de 
Reconstrução

Parafuso de 
Reconstrução

1,5mm 2,70mm 8,00mm

MODELOS EXISTENTES COM CÓDIGOS E VARIAÇÕES DE PLACAS ESPECIAIS 
PARA OSTEOSSÍNTESE DE MINI E MICRO FRAGMENTOS PROMM:

Micro Placas L  sem espaçamento 

Código Placa ILUSTRAÇÃO
ML4d -Micro placa em L 4 furos direita sem espaçamento
 ML4e -Micro placa em L 4 furos  esquerda sem espaçamento
ML5d -Micro placa em L 5 furos direita sem espaçamento
ML5e -Micro placa em L  5 furos esquerda sem espaçamento
ML6d -Micro placa em L 6 furos direita  sem  espaçamento
ML6e -Micro placa em L 6 furos esquerda sem  espaçamento
ML7d -Micro placa em L 7 furos  direita  sem  espaçamento
ML7e -Micro placa em L 7 furos esquerda sem espaçamento
ML8d -Micro placa em L 8 furos direita  sem espaçamento 
ML8e -Micro placa em L 8 furos esquerda sem espaçamento 
ML9d -Micro placa em L 9 furos direita  sem  espaçamento
ML9e -Micro placa em L  9 furos esquerda sem espaçamento
ML10d -Micro placa em L 10 furos direita  sem espaçamento 
ML10e -Micro placa em L  10 furos esquerda sem espaçamento

Micro Placas L  sem espaçamento angulada com 2(dois) furos na base

Código Placa ILUSTRAÇÃO
MLa4d -Micro placa em L angulada 4 furos direita sem espaçamento
MLa4e -Micro placa em L angulada 4 furos esquerda sem espaçamento
MLa5d -Micro placa em L angulada 5 furos direita sem espaçamento
MLa5e -Micro placa em L angulada 5 furos esquerda sem espaçamento

MLa6d -Micro placa em L angulada 6 furos direita sem espaçamento

MLa6e -Micro placa em L angulada 6 furos esquerda sem espaçamento

MLa7d -Micro placa em L angulada 7 furos direita sem espaçamento

MLa7e -Micro placa em L angulada 7 furos esquerda sem espaçamento

MLa8d -Micro placa em L angulada 8 furos direita sem espaçamento
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Micro Placas L  sem espaçamento angulada com 2(dois) furos na base

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MLa8e -Micro placa em L angulada 8 furos esquerda sem espaçamento

MLa9d -Micro placa em L angulada 9 furos direita sem espaçamento

MLa9e -Micro placa em L angulada 9 furos esquerda sem espaçamento

MLa10d -Micro placa em L angulada 10 furos direita sem espaçamento

MLa10e -Micro placa em L angulada 10 furos esquerda sem espaçamento

      Micro Placas L com espaçamento com 2(dois) furos na base 

Código Placa ILUSTRAÇÃO
ML4cd -Micro placa em L 4 furos com espaçamento direita
ML4ce -Micro placa em L 4 furos com espaçamento esquerda
ML5cd -Micro placa em L 5 furos com espaçamento direita
ML5ce -Micro placa em L 5 furos com espaçamento esquerda
ML6cd -Micro placa em L 6 furos com espaçamento direita 
ML6ce -Micro placa em L 6 furos com espaçamento esquerda
ML7cd -Micro placa em L 7 furos com espaçamento direita 
ML7ce -Micro placa em L 7 furos com espaçamento esquerda 
ML8cd -Micro placa em L 8 furos com espaçamento direita 
ML8ce -Micro placa em L 8 furos com espaçamento esquerda 
ML9cd -Micro placa em L 9 furos com espaçamento direita 
ML9ce -Micro placa em L 9 furos com espaçamento esquerda

      Micro Placas L angulada com espaçamento com 2(dois) furos na base 

Código Placa ILUSTRAÇÃO
MLa4cd - Micro placa em L angulada 4 furos com espaçamento direita 
MLa4ce - Micro placa em L angulada 4 furos com espaçamento esquerda 
MLa5cd - Micro placa em L angulada 5 furos com espaçamento direita 
MLa5ce - Micro placa em L angulada 5 furos com espaçamento esquerda 
MLa6cd - Micro placa em L angulada 6 furos com espaçamento direita 
MLa6ce - Micro placa em L angulada 6 furos com espaçamento esquerda 
MLa7cd - Micro placa em L angulada 7 furos com espaçamento direita 
MLa7ce - Micro placa em L angulada 7 furos com espaçamento esquerda 
MLa8cd - Micro placa em L angulada 8 furos com espaçamento direita        
MLa8ce - Micro placa em L angulada 8 furos com espaçamento esquerda 
MLa9cd - Micro placa em L angulada 9 furos com espaçamento direita 
MLa9ce - Micro placa em L angulada 9 furos com espaçamento esquerda 
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      Micro Placas L angulada com espaçamento com 3(três) ou mais furos na base 

Código Placa ILUSTRAÇÃO
MLa3x3cd - Micro placa  em L angulada 3 por 3 furos com espaçamento direita 
MLa3x3ce - Micro placa  em L angulada 3 por 3 furos com espaçamento 

esquerda 
MLa3x4cd - Micro placa  em L angulada 3 por 4 furos com espaçamento direita
MLa3x4ce - Micro placa  em L angulada 3 por 4 furos com espaçamento 

esquerda
MLa3x5cd - Micro placa  em L angulada 3 por 5 furos com espaçamento direita 
MLa3x5ce - Micro placa  em L angulada 3 por 5 furos com espaçamento 

esquerda
MLa3x6cd - Micro placa  em L angulada 3 por 6 furos com espaçamento direita 
MLa3x6ce - Micro placa  em L angulada 3 por 6 furos com espaçamento 

esquerda       
MLa3x7cd - Micro placa  em L angulada 3 por 7 furos com espaçamento direita 
MLa3x7ce - Micro placa  em L angulada 3 por 7 furos com espaçamento 

esquerda    
MLa4x4cd - Micro placa  em L angulada 4 por 4 furos com espaçamento direita 
MLa4x4ce - Micro placa  em L angulada 4 por 4 furos com espaçamento 

esquerda 
MLa4x5cd - Micro placa  em L angulada  4 por 5 furos com espaçamento direita
MLa4x5ce - Micro placa  em L angulada 4 por 5 furos com espaçamento 

esquerda 
MLa4x6cd - Micro placa  em L angulada 4 por 6 furos com espaçamento direita 
MLa4x6ce - Micro placa  em L angulada 4 por 6 furos com espaçamento 

esquerda 
MLa5x5cd - Micro placa  em L angulada 5 por 5 furos com espaçamento direita 
MLa5x5ce - Micro placa  em L angulada 5 por 5 furos com espaçamento 

esquerda 

       Micro Placas L com espaçamento com 3(três) ou mais furos na base

Código Placa ILUSTRAÇÃO
ML3x3cd -Micro placa  em L 3 furos por 3 furos com espaçamento direita 
ML3x3ce -Micro placa  em L 3 furos por 3 furos com espaçamento esquerda 
ML3x4cd -Micro placa  em L 3 furos por 4 furos com espaçamento direita 
ML3x4ce -Micro placa  em L 3 furos por 4 furos com espaçamento esquerda 
ML3x5cd -Micro placa  em L 3 furos por 5 furos com espaçamento direita 
ML3x5ce -Micro placa  em L 3 furos por 5 furos com espaçamento esquerda 
ML3x6cd -Micro placa  em L 3 furos por 6 furos com espaçamento direita 
ML3x6ce -Micro placa  em L 3 furos por 6 furos com espaçamento esquerda 
ML3x7cd -Micro placa  em L 3 furos por 7 furos com espaçamento direita 
ML3x7ce -Micro placa  em L 3 furos por 7 furos com espaçamento esquerda 
ML4x4cd -Micro placa  em L 4 furos por 4 furos com espaçamento direita 
ML4x4ce -Micro placa  em L 4 furos por 4 furos com espaçamento esquerda 
ML4x5cd -Micro placa  em L 4 furos por 5 furos com espaçamento direita 
ML4x5ce -Micro placa  em L 4 furos por 5 furos com espaçamento esquerda 
ML4x6cd -Micro placa  em L 4 furos por 6 furos com espaçamento direita 
ML4x6ce -Micro placa  em L 4 furos por 6 furos com espaçamento esquerda 
ML5x5cd -Micro placa  em L 5 furos por 5 furos com espaçamento direita 
ML5x5ce -Micro placa  em L 5 furos por 5 furos com espaçamento esquerda 
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     Micro Placas L com duplo espaçamento com 2(dois) furos na base 

Código Placa ILUSTRAÇÃO

ML4c2d  -Micro placa  em L 4 furos com duplo espaçamento direita

ML4c2e -Micro placa  em L 4 furos com duplo espaçamento esquerda

ML5c2d -Micro placa  em L 5 furos com duplo espaçamento direita

ML5c2e -Micro placa  em L 5 furos com duplo espaçamento esquerda 

ML6c2d -Micro placa  em L 6 furos com duplo espaçamento direita   

ML6c2e -Micro placa  em L 6 furos com duplo espaçamento esquerda

   Micro Placas L angulada com duplo espaçamento com 2(dois) furos na base

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MLa4c2d -Micro placa  em L 4 furos angulada com duplo espaçamento direita

MLa4c2e
-Micro placa  em L 4 furos angulada com duplo espaçamento 
esquerda

MLa5c2d -Micro placa  em L 5 furos angulada com duplo espaçamento direita

MLa5c2e
-Micro placa  em L 5 furos angulada com duplo espaçamento 
esquerda

MLa6c2d -Micro placa  em L 6 furos angulada com duplo espaçamento direita

MLa6c2e
-Micro placa  em L 6 furos angulada com duplo espaçamento 
esquerda

    Micro Placas L angulada com duplo espaçamento com 3 (Três) furos na base

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MLa3x3dcc -Micro placa L 3 furos por 3 furos angulada direita com duplo espaçamento

MLa3x3ecc
-Micro placa L 3 furos por 3 furos angulada esquerda com duplo 
espaçamento

MLa3x4dcc -Micro placa L 3 furos por 4 furos angulada direita com duplo espaçamento

MLa3x4ecc
-Micro placa L 3 furos por 4 furos angulada esquerda com duplo 
espaçamento

MLa3x5dcc -Micro placa L 3 furos por 5 furos angulada direita com duplo espaçamento

MLa3x5ecc
-Micro placa L 3 furos por 5 furos angulada esquerda com duplo 
espaçamento

MLa4x4dcc -Micro placa L 4 furos por 4 furos angulada direita com duplo espaçamento
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MLa4x4ecc
-Micro placa L 4 furos por 4 furos angulada esquerda com duplo 
espaçamento

    Micro Placas L com duplo espaçamento com 3(três) ou mais furos na base

Código Placa ILUSTRAÇÃO

ML3x3dcc 
-Micro placa  em L 3 furos por 3 furos direita com duplo 
espaçamento

ML3x3ecc 
-Micro placa  em L 3 furos por 3 furos esquerda com duplo 
espaçamento

ML3x4dcc
-Micro placa  em L 3 furos por 4 furos direita com duplo 
espaçamento

ML3x4ecc 
-Micro placa  em L 3 furos por 4 furos esquerda com duplo 
espaçamento

ML3x5dcc
-Micro placa  em L 3 furos por 5 furos direita com duplo 
espaçamento

ML3x5ecc 
-Micro placa  em L 3 furos por 5 furos esquerda com duplo 
espaçamento

ML4x4dcc
-Micro placa  em L 4 furos por 4 furos direita com duplo 
espaçamento

ML4x4ecc
-Micro placa  em L 4 furos por 4 furos esquerda com duplo 
espaçamento

  Micro Placas T sem espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MT5 -Micro placa  T  5  furos sem espaçamento

MT6 -Micro placa  T  6  furos sem espaçamento

MT7 -Micro placa  T  7  furos sem espaçamento

MT8 -Micro placa  T  8  furos sem espaçamento

MT9 -Micro placa  T  9  furos sem espaçamento

MT10 -Micro placa  T  10  furos sem espaçamento

MT11 -Micro placa  T  11  furos sem espaçamento

MT12 -Micro placa  T  12  furos sem espaçamento

MT13 -Micro placa  T  13  furos sem espaçamento

Micro Placas T com  espaçamento 

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MT5c -Micro placa  T  5  furos com espaçamento

MT6c -Micro placa  T  6  furos com espaçamento

MT7c -Micro placa  T  7  furos com espaçamento

MT8c -Micro placa  T  8  furos com espaçamento
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MT9c -Micro placa  T  9  furos com espaçamento

MT10c -Micro placa  T  10  furos com espaçamento

MT11c -Micro placa  T  11 furos com espaçamento

MT12c -Micro placa  T  12 furos com espaçamento

MT13c -Micro placa  T  13  furos com espaçamento

Micro Placa T angulada Sentido anti-horário sem  espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MTaah5 -Micro placa T angulada 5 furos Sentido anti-horário sem  
espaçamento 

MTaah6 -Micro placa T angulada 6 furos  Sentido anti-horário sem  
espaçamento

MTaah7 -Micro placa T angulada 7 furos  Sentido anti-horário sem  
espaçamento

MTaah8 -Micro placa T angulada 8 furos  Sentido anti-horário sem  
espaçamento

MTaah9 -Micro placa T angulada 9 furos  Sentido anti-horário sem  
espaçamento

MTaah10 -Micro placa T angulada 10 furos  Sentido anti-horário sem 
espaçamento

MTaah11 -Micro placa T angulada 11 furos  Sentido anti-horário sem  
espaçamento

MTaah12 -Micro placa T angulada 12 furos  Sentido anti-horário sem  
espaçamento

MTaah13 -Micro placa T angulada 13 furos  Sentido anti-horário sem  
espaçamento

Micro Placa T angulada Sentido anti-horário com  espaçamento 

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MTaah5c 
-Micro placa T angulada 5 furos Sentido anti-horário com  
espaçamento 

MTaah6c 
-Micro placa T angulada 6 furos  Sentido anti-horário com  
espaçamento

MTaah7c 
-Micro placa T angulada 7 furos  Sentido anti-horário com  
espaçamento

MTaah8c 
-Micro placa T angulada 8 furos  Sentido anti-horário com  
espaçamento

MTaah9c 
-Micro placa T angulada 9 furos  Sentido anti-horário com  
espaçamento

MTaah10c 
-Micro placa T angulada 10 furos  Sentido anti-horário com  
espaçamento

MTaah11c -Micro placa T angulada 11 furos  Sentido anti-horário com  
espaçamento
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MTaah12c 
-Micro placa T angulada 12 furos  Sentido anti-horário com  
espaçamento

MTaah13c 
-Micro placa T angulada 13 furos  Sentido anti-horário com  
espaçamento

Micro Placa T angulada Sentido horário sem  espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MTah5 -Micro placa T angulada 5 furos Sentido horário sem  espaçamento 

MTah6 -Micro placa T angulada 6 furos  Sentido horário sem  espaçamento

MTah7 -Micro placa T angulada 7 furos  Sentido horário sem  espaçamento

MTah8 -Micro placa T angulada 8 furos  Sentido horário sem  espaçamento

MTah9 -Micro placa T angulada 9 furos  Sentido horário sem  espaçamento

MTah10 -Micro placa T angulada 10 furos  Sentido horário sem  espaçamento

MTah11 -Micro placa T angulada 11 furos  Sentido horário sem  espaçamento

MTah12 -Micro placa T angulada 12 furos  Sentido horário sem  espaçamento

MTah13 -Micro placa T angulada 13 furos  Sentido horário sem  espaçamento

Micro Placa T angulada Sentido horário com  espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MTah5c -Micro placa T angulada 5 furos Sentido horário com  espaçamento 

MTah6c -Micro placa T angulada 6 furos  Sentido horário com  espaçamento

MTah7c -Micro placa T angulada 7 furos  Sentido horário com  espaçamento

MTah8c -Micro placa T angulada 8 furos  Sentido horário com  espaçamento

MTah9c -Micro placa T angulada 9 furos  Sentido horário com  espaçamento

MTah10c -Micro placa T angulada 10 furos  Sentido horário com  espaçamento

MTah11c -Micro placa T angulada 11 furos  Sentido horário com  espaçamento

MTah12c -Micro placa T angulada 12 furos  Sentido horário com  espaçamento

MTah13c -Micro placa T angulada 13 furos  Sentido horário com  espaçamento

Micro Placa T sem  espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MT2x2 -Micro placa T 2 furos verticais por 2 furos horizontais sem 
espaçamento

MT3x2 -Micro placa T 3 furos verticais por 2 furos horizontais sem 
espaçamento

MT4x2 -Micro placa T 4 furos verticais por 2 furos horizontais sem 
espaçamento

MT5X2 -Micro placa T 5 furos verticais por 2 furos horizontais sem 
espaçamento

MT6X2 -Micro placa T 6 furos verticais por 2 furos horizontais sem 
espaçamento
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 Micro Placa T com  espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MT2x2c -Micro placa T 2 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento

MT3x2c -Micro placa T 3 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento

MT4x2c -Micro placa T 4 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento

MT5X2c -Micro placa T 5 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento

MT6X2c -Micro placa T 6 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento

  Micro Placa X sem espaçamento 

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MX6s -Micro placa  X 6  furos sem espaçamento

MX7s -Micro placa  X 7  furos sem espaçamento

MX8s -Micro placa  X 8  furos sem espaçamento

MX9s -Micro placa  X 9  furos sem espaçamento

Micro Placa X com espaçamento   

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MX6c -Micro placa  X 6  furos com espaçamento

MX8c -Micro placa  X 8  furos com espaçamento

Micro Placa X com duplo espaçamento   

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MX6c2 -Micro placa  X 6  furos com duplo espaçamento

MX8c2 -Micro placa  X 8  furos com duplo espaçamento
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Micro Placa Y “x furos verticais e x furos horizontais” sem espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MY2x2 -Micro placa Y 2 furos verticais por 2 furos horizontais sem espaçamento

MY3x2 -Micro placa Y 3 furos verticais por 2 furos horizontais sem espaçamento

MY4x2 -Micro placa Y 4 furos verticais por 2 furos horizontais sem espaçamento

MY5x2 -Micro placa Y 5 furos verticais por 2 furos horizontais sem espaçamento

MY6x2 -Micro placa Y 6 furos verticais por 2 furos horizontais sem espaçamento

 Micro Placa Y “x furos verticais e x furos horizontais” com  espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MY2x2c -Micro placa Y 2 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento

MY3x2c -Micro placa Y 3 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento

MY4x2c -Micro placa Y 4 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento

MY5x2c -Micro placa Y 5 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento

MY6x2c -Micro placa Y 6 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento

Micro Placa Y sem espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MY4 -Micro placa  Y 4  furos sem  espaçamento

MY5 -Micro placa  Y 5  furos sem  espaçamento

MY6 -Micro placa  Y 6  furos sem  espaçamento

MY7 -Micro placa  Y 7  furos sem  espaçamento

MY8 -Micro placa  Y 8  furos sem  espaçamento

MY9 -Micro placa  Y 9  furos sem  espaçamento

Micro Placa Y com espaçamento 

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MY4c -Micro placa  Y 4  furos com  espaçamento

MY5c -Micro placa  Y 5  furos com  espaçamento

MY6c -Micro placa  Y 6  furos com  espaçamento

MY7c -Micro placa  Y 7  furos com  espaçamento

MY8c -Micro placa  Y 8  furos com  espaçamento

MY9c -Micro placa  Y 9  furos com  espaçamento
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Micro Placa I sem  espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MI4 -Micro placa  I 4  furos sem  espaçamento

MI5 -Micro placa  I 5 furos sem  espaçamento

MI6 -Micro placa  I 6  furos sem  espaçamento

Micro Placa I com  espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MI4c -Micro placa  I 4  furos com  espaçamento

MI4c2 -Micro placa  I 4 furos com duplo espaçamento 

MI6c -Micro placa  I 6  furos com  espaçamento

Micro Placa H

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MH7 -Micro placa H 7 furos 

MH8 -Micro placa H 8 furos 

MH9 -Micro placa H 9 furos

MH10 -Micro placa H 10 furos 

MH11 -Micro placa H 11 furos 

MH12 -Micro placa H 12 furos 

MH13 -Micro placa H 13 furos 

MH14 -Micro placa H 14 furos

Micro Placa Z

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MZpd -Micro placa Z Pequena direita

MZpe -Micro placa Z Pequena esquerda

MZmd -Micro placa Z Media direita

MZme -Micro placa Z Media esquerda

MZgd -Micro placa Z Grande direita

MZge -Micro placa Z Grande esquerda 
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Micro Placa +

Código Placa ILUSTRAÇÃO

M+p -Micro Placa em cruz pequena

M+m -Micro Placa em cruz media

M+g -Micro Placa em cruz grande

Micro Placa LeFort 

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MFort0 -Micro placa para LeFort sem avanço

MFort2 -Micro placa para LeFort com avanço de 2mm

MFort3 -Micro placa para LeFort com avanço de 3mm

MFort4 -Micro placa para LeFort com avanço de 4mm

MFort5 -Micro placa para LeFort com avanço de 5mm

MFort6 -Micro placa para LeFort com avanço de 6mm

MFort7 -Micro placa para LeFort com avanço de 7mm

MFort8 -Micro placa para LeFort com avanço de 8mm 

MFort9 -Micro placa para LeFort com avanço de 9mm

MFort10 -Micro placa para LeFort com avanço de 10mm

MFort11 -Micro placa para LeFort com avanço de 11mm

MFort12 -Micro placa para LeFort com avanço de 12mm

MFort13 -Micro placa para LeFort com avanço de 13mm

MFort14 -Micro placa para LeFort com avanço de 14mm

Micro Placa Orbital sem espaçamento  

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MO4 -Micro Placa Orbital 4 furos  sem espaçamento

MO5 -Micro Placa Orbital 5 furos  sem espaçamento

MO6 -Micro Placa Orbital 6 furos  sem espaçamento

MO7 -Micro Placa Orbital 7 furos  sem espaçamento

MO8 -Micro Placa Orbital 8 furos  sem espaçamento

MO9 -Micro Placa Orbital 9 furos  sem espaçamento

MO10 -Micro Placa Orbital 10 furos sem espaçamento

Micro Placa Orbital com espaçamento  

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MO4c -Micro Placa Orbital 4 furos  com espaçamento

MO6c -Micro Placa Orbital 6 furos  com espaçamento

MO8c -Micro Placa Orbital 8 furos  com espaçamento
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MO10c -Micro Placa Orbital 10 furos  com espaçamento

Micro Placa de Zig Zag

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MZ3 -Micro  Placa de Zig Zag  03 furos 

MZ4 -Micro  Placa de Zig Zag  04 furos 

MZ5 -Micro  Placa de Zig Zag  05 furos 

MZ6 -Micro  Placa de Zig Zag  06 furos 

MZ7 -Micro  Placa de Zig Zag  07 furos 

MZ8 -Micro  Placa de Zig Zag  08 furos 

MZ9 -Micro  Placa de Zig Zag  09 furos 

MZ10 -Micro  Placa de Zig Zag  10 furos 

MZ11 -Micro  Placa de Zig Zag  11 furos 

MZ12 -Micro  Placa de Zig Zag  12 furos 

Micro Placa de Nasal 

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MN -Micro placa nasal

Micro Placa Triangular

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MTRIP -Micro Placa triangular Pequena

MTRIG -Micro Placa triangular Grande

Micro Placa Redonda

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MR12 -Micro placa Redonda 12mm

MR13 -Micro placa Redonda 13mm

MR14 -Micro placa Redonda 14mm

MR15 -Micro placa Redonda 15mm

MR16 -Micro placa Redonda 16mm

MR17 -Micro placa Redonda 17mm

MR18 -Micro placa Redonda 18mm
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Micro Malha Tipo Fina

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MTMF 40x40 -Micro malha tipo fina 40mm X 40mm espessura 0,15mm

MTMF 75x75 -Micro malha tipo fina 75mm X 75mm espessura 0,15mm

MTMF 100x100 -Micro malha tipo fina 100mm X 100mm espessura 0,15mm

MTMF 150x150 -Micro malha tipo fina 150mm X 150mm espessura 0,15mm

MTMF 200x200 -Micro malha tipo fina 200mm X 200mm espessura 0,15mm

MTMF 200x300 -Micro malha tipo fina 200mm X 300mm espessura 0,15mm

Micro Malha Tipo Grossa

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MTMG 40x40 -Micro malha tipo grossa 40mm X 40mm espessura 1,0mm

MTMG 75x75 -Micro malha tipo grossa 75mm X 75mm espessura 1,0mm

MTMG 100x100 -Micro malha tipo grossa 100mm X 100mm espessura 1,0mm

MTMG 150x150 -Micro malha tipo grossa 150mm X 150mm espessura 1,0mm

MTMG 200x200 -Micro malha tipo grossa 200mm X 200mm espessura 1,0mm

MTMG 200x300 -Micro malha tipo grossa 200mm X 300mm espessura 1,0mm

Micro Malha Tipo Quadrada

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MTMQ 2X4 -Micro malha quadrada 2 X 4 furos

MTMQ 2X5 -Micro malha quadrada 2 X 5 furos

MTMQ 2X6 -Micro malha quadrada 2 X 6 furos

MTMQ 3X4 -Micro malha quadrada 3 X 4 furos

MTMQ 3x5 -Micro malha quadrada 3 X 5 furos

MTMQ 3x6 -Micro malha quadrada 3 X 6 furos

Micro Malha Tipo Circular

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MTMC3 
-Micro malha circular 3 (3 = nº de anéis concêntricos) 
espessura 0,7mm
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Micro Malha Tipo Maleável

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MTM 40x40 -Micro malha maleável 40mm X 40mm espessura 1,0mm

MTM 75x75 - Micro malha maleável 75mm X 75mm espessura 1,0mm

MTM 100x100 - Micro malha maleável 100mm X 100mm espessura 1,0mm

MTM 150x150 - Micro malha maleável 150mm X 150mm espessura 1,0mm

MTM 200x200 - Micro malha maleável 200m X 200mm espessura 1,0mm

MTM 200x300 - Micro malha maleável 200mm X 300mm espessura 1,0mm

Micro Malha para Assoalho de Órbita

Código Placa ILUSTRAÇÃO

TORP
-Micro Malha para órbita radial Pequena 
espessura 0,7mm

TORM
-Micro Malha para órbita radial Média espessura 
0,7mm

TORG
-Micro Malha para órbita radial Grande espessura
0,7mm

TOCC
-Micro Malha para órbita Circular espessura 
1,0mm

Micro Malha Tipo furos alternados Fina

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MTAF 40x40 -Micro malha tipo furos alternados fina 40mm X 40mm 
espessura 0,15mm

MTAF 75x75 
-Micro malha tipo furos alternados fina 75mm X 75mm 
espessura 0,15mm

MTAF 100x100
-Micro malha tipo furos alternados  fina 100mm X 100mm 
espessura 0,15mm

MTAF 150x150
-Micro malha tipo furos alternados  fina 150mm X 150mm 
espessura 0,15mm

MTAF 200x200
-Micro malha tipo furos alternados  fina 200mm X 200mm 
espessura 0,15mm

MTAF 200x300
-Micro malha tipo furos alternados  fina 200mm X 300mm 
espessura 0,15mm
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Micro Malha Tipo furos alternados Grossa

Código Placa ILUSTRAÇÃO

MTAG 40x40 -Micro malha tipo furos alternados  grossa 40mm X 40mm 
espessura 1,0mm

MTAG 75x75
-Micro malha tipo furos alternados  grossa 75mm X 75mm 
espessura 1,0mm

MTAG 100x100
-Micro malha tipo furos alternados  grossa 100mm X 100mm 
espessura 1,0mm

MTAG 150x150
-Micro malha tipo furos alternados grossa 150mm X 150mm 
espessura 1,0mm

MTAG 200x200
-Micro malha tipo furos alternados grossa 200mm X 200mm 
espessura 1,0mm

MTAG 200x300
-Micro malha tipo furos alternados  grossa 200mm X 300mm 
espessura 1,0mm

Malha para Assoalho de Órbita Compacta

Código Placa ILUSTRAÇÃO

TOCP -Micro Malha para órbita compacta Pequena espessura 1,0mm

TOCM -Micro Malha para órbita compacta Media espessura 1,0mm

TOCG -Micro Malha para órbita compacta Grande espessura 1,0mm

Micro Malha Tipo Nasal

Código Placa ILUSTRAÇÃO

TNP -Micro Malha nasal pequena espessura 1,0mm

TNG -Micro Malha nasal grande espessura 1,0mm

Mini Placa L

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PL4d -Mini placa em L 4 furos direita sem espaçamento 

PL4e -Mini placa em L 4 furos  esquerda sem espaçamento 

PL5d -Mini placa em L 5 furos direita sem espaçamento 

PL5e -Mini placa em L 5 furos esquerda sem espaçamento 

PL6d -Mini placa em L 6 furos direita  sem espaçamento 
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PL6e -Mini placa em L 6 furos esquerda sem espaçamento 

PL7d -Mini placa em L 7 furos  direita  sem espaçamento 

PL7e -Mini placa em L 7 furos esquerda sem espaçamento 

PL8d -Mini placa em L 8 furos direita  sem espaçamento  

PL8e -Mini placa em L 8 furos esquerda sem espaçamento  

Mini Placa L sem espaçamento angulada

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PLa4d -Mini placa  em L angulada 4 furos direita sem espaçamento 

PLa4e -Mini placa  em L angulada 4 furos esquerda sem espaçamento 

PLa5d -Mini placa  em L angulada 5 furos direita sem espaçamento 

PLa5e -Mini placa  em L angulada 5 furos esquerda sem espaçamento 

PLa6d -Mini placa  em L angulada 6 furos direita sem espaçamento 

PLa6e -Mini placa  em L angulada 6 furos esquerda sem espaçamento 

PLa7d -Mini placa  em L angulada 7 furos direita sem espaçamento 

PLa7e -Mini placa  em L angulada 7 furos esquerda sem espaçamento 

PLa8d -Mini placa  em L angulada 8 furos direita sem espaçamento 

PLa8e -Mini placa  em L angulada 8 furos esquerda sem espaçamento 

Mini Placas L com espaçamento com 2 furos na base

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PL4cd -Mini placa em L 4 furos com espaçamento direita 

PL4ce -Mini placa em L 4 furos com espaçamento esquerda 

PL5cd -Mini placa em L 5 furos com espaçamento direita 

PL5ce -Mini placa em L 5 furos com espaçamento esquerda

PL6cd -Mini placa em L 6 furos com espaçamento direita 

PL6ce -Mini placa em L 6 furos com espaçamento esquerda 

PL7cd -Mini placa em L 7 furos com espaçamento direita 

PL7ce -Mini placa em L 7 furos com espaçamento esquerda

PL8cd -Mini placa em L 8 furos com espaçamento direita 

PL8ce -Mini placa em L 8 furos com espaçamento esquerda 
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 Mini Placas L angulada com espaçamento com 2 furos na base

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PLa4cd -Mini placa em L angulada 4 furos com espaçamento direita 

PLa4ce -Mini placa em L angulada 4 furos com espaçamento esquerda

PLa5cd -Mini placa em L angulada 5 furos com espaçamento direita

PLa5ce -Mini placa em L angulada 5 furos com espaçamento esquerda

PLa6cd -Mini placa em L angulada 6 furos com espaçamento direita 

PLa6ce -Mini placa em L angulada 6 furos com espaçamento esquerda 

PLa7cd -Mini placa em L angulada 7 furos com espaçamento direita 

PLa7ce -Mini placa em L angulada 7 furos com espaçamento esquerda

PLa8cd -Mini placa em L angulada 8 furos com espaçamento direita 

PLa8ce -Mini placa em L angulada 8 furos com espaçamento esquerda

  Mini Placas L  com espaçamento com 3(três) ou mais furos na base 

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PL3x3cd -Mini placa  em L 3 furos por 3 furos com espaçamento direita 

PL3x3ce -Mini placa  em L 3 furos por 3 furos com espaçamento esquerda

PL3x4cd -Mini placa  em L 3 furos por 4 furos com espaçamento direita 

PL3x4ce -Mini placa  em L 3 furos por 4 furos com espaçamento esquerda

PL3x5cd -Mini placa  em L 3 furos por 5 furos com espaçamento direita 

PL3x5ce -Mini placa  em L 3 furos por 5 furos com espaçamento esquerda 

PL3x6cd -Mini placa  em L 3 furos por 6 furos com espaçamento direita 

PL3x6ce -Mini placa  em L 3 furos por 6 furos com espaçamento esquerda

PL3x7cd -Mini placa  em L 3 furos por 7 furos com espaçamento direita

PL3x7ce -Mini placa  em L 3 furos por 7 furos com espaçamento esquerda

PL4x4cd -Mini placa  em L 4 furos por 4 furos com espaçamento direita 

PL4x4ce -Mini placa  em L 4 furos por 4 furos com espaçamento esquerda

PL4x5cd -Mini placa  em L 4 furos por 5 furos com espaçamento direita 

PL4x5ce -Mini placa  em L 4 furos por 5 furos com espaçamento esquerda

PL4x6cd -Mini placa  em L 4 furos por 6 furos com espaçamento direita 

PL4x6ce -Mini placa  em L 4 furos por 6 furos com espaçamento esquerda

PL5x5cd -Mini placa  em L 5 furos por 5 furos com espaçamento direita

PL5x5ce -Mini placa  em L 5 furos por 5 furos com espaçamento esquerda
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      Mini Placas L Angulada com espaçamento com 3(três) ou mais furos na base 

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PLa3x3cd - Mini placa  em L angulada 3 por 3 furos com espaçamento direita 

PLa3x3ce - Mini placa  em L angulada 3 por 3 furos com espaçamento esquerda

PLa3x4cd - Mini placa  em L angulada 3 por 4 furos com espaçamento direita 

PLa3x4ce - Mini placa  em L angulada 3 por 4 furos com espaçamento esquerda 

PLa3x5cd - Mini placa  em L angulada 3 por 5 furos com espaçamento direita 

PLa3x5ce - Mini placa  em L angulada 3 por 5 furos com espaçamento esquerda

PLa3x6cd - Mini placa  em L angulada 3 por 6 furos com espaçamento direita

PLa3x6ce - Mini placa  em L angulada 3 por 6 furos com espaçamento esquerda  

PLa3x7cd - Mini placa  em L angulada 3 por 7 furos com espaçamento direita       

PLa3x7ce - Mini placa  em L angulada 3 por 7 furos com espaçamento esquerda  

PLa4x4cd - Mini placa  em L angulada 4 por 4 furos com espaçamento direita       

PLa4x4ce - Mini placa  em L angulada 4 por 4 furos com espaçamento esquerda

PLa4x5cd - Mini placa  em L angulada 4 por 5 furos com espaçamento direita

PLa4x5ce - Mini placa  em L angulada 4 por 5 furos com espaçamento esquerda

PLa4x6cd - Mini placa  em L angulada 4 por 6 furos com espaçamento direita

PLa4x6ce - Mini placa  em L angulada 4 por 6 furos com espaçamento esquerda

PLa5x5cd - Mini placa  em L angulada 5 por 5 furos com espaçamento direita 

PLa5x5ce - Mini placa  em L angulada 5 por 5 furos com espaçamento esquerda

      Mini Placas L com duplo espaçamento com 2(dois) furos na base  

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PL4c2d  -Mini placa  em L 4 furos com duplo espaçamento direita 

PL4c2e -Mini placa  em L 4 furos com duplo espaçamento esquerda

PL5c2d -Mini placa  em L 5 furos com duplo espaçamento direita

PL5c2e -Mini placa  em L 5 furos com duplo espaçamento esquerda 

PL6c2d -Mini placa  em L 6 furos com duplo espaçamento direita 

PL6c2e -Mini placa  em L 6 furos com duplo espaçamento esquerda

     Mini Placas L Angulada com duplo espaçamento com 2(dois) furos na base

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PLa4c2d  -Mini placa  em L 4 furos angulada com duplo espaçamento direita 

                

PLa4c2e -Mini placa  em L 4 furos angulada com duplo espaçamento esquerda 

PLa5c2d -Mini placa  em L 5 furos angulada com duplo espaçamento direita

PLa5c2e -Mini placa  em L 5 furos angulada com duplo espaçamento esquerda 

PLa6c2d -Mini placa  em L 6 furos angulada com duplo espaçamento direita

PLa6c2e -Mini placa  em L 6 furos angulada com duplo espaçamento esquerda
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     Mini Placas L  Angulada com duplo espaçamento com 3(três) furos  ou mais na base

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PLa3x3c2d -Mini placa  em L 3 furos por 3 furos com duplo espaçamento direita 

PLa3x3c2e -Mini placa  em L 3 furos por 3 furos com duplo espaçamento esquerda 

PLa3x4c2d    -Mini placa  em L 3 furos por 4 furos com duplo espaçamento direita 

PLa3x4c2e -Mini placa  em L 3 furos por 4 furos com duplo espaçamento esquerda 

PLa3x5c2d -Mini placa  em L 3 furos por 5 furos com duplo espaçamento direita 

PLa3x5c2e -Mini placa  em L 3 furos por 5 furos com duplo espaçamento esquerda

PLa4x4c2d -Mini placa  em L 4 furos por 4 furos com duplo espaçamento direita 

PLa4x4c2e -Mini placa  em L 4 furos por 4 furos com duplo espaçamento esquerda

     Mini Placas L com duplo espaçamento com 3(três) ou mais furos na base        

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PL3x3c2d -Mini placa  em L 3 furos por 3 furos com duplo espaçamento direita

PL3x3c2e -Mini placa  em L 3 furos por 3 furos com duplo espaçamento esquerda 

PL3x4c2d -Mini placa  em L 3 furos por 4 furos com duplo espaçamento direita

PL3x4c2e -Mini placa  em L 3 furos por 4 furos com duplo espaçamento esquerda 

PL3x5c2d -Mini placa  em L 3 furos por 5 furos com duplo espaçamento direita

PL3x5c2e -Mini placa  em L 3 furos por 5 furos com duplo espaçamento esquerda

PL4x4c2d -Mini placa  em L 4 furos por 4 furos com duplo espaçamento direita 

PL4x4c2e -Mini placa  em L 4 furos por 4 furos com duplo espaçamento esquerda 

      Mini Placas T sem espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

 
PT5 -Mini placa T  5  furos sem espaçamento 

PT6 -Mini placa  T  6  furos sem espaçamento 

PT7 -Mini placa  T  7  furos sem espaçamento 

PT8 -Mini placa  T  8  furos sem espaçamento 
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       Mini Placas T com espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PT5c -Mini placa  T  5  furos com espaçamento 

PT6c -Mini placa  T  6  furos com espaçamento 

PT7c -Mini placa  T  7  furos com espaçamento 

PT8c -Mini placa  T  8  furos com espaçamento 

       Mini Placa T angulada - Sentido anti-horário sem espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PTaah5 -Mini placa T angulada 5 furos Sentido anti-horário sem espaçamento 

PTaah6 -Mini placa T angulada 6 furos Sentido anti-horário sem espaçamento 

PTaah7 -Mini placa T angulada 7 furos Sentido anti-horário sem espaçamento 

PTaah8 -Mini placa T angulada 8 furos Sentido anti-horário sem espaçamento 

       Mini Placa T angulada - Sentido anti-horário com espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PTaah5c -Mini placa T angulada 5 furos Sentido anti-horário com espaçamento 

PTaah6c -Mini placa T angulada 6 furos Sentido anti-horário com espaçamento 

PTaah7c
 

-Mini placa T angulada 7 furos Sentido anti-horário com espaçamento 

PTaah8c -Mini placa T angulada 8 furos Sentido anti-horário com espaçamento 

       Mini Placa T angulada - Sentido horário sem espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PTah5 -Mini placa T angulada 5 furos Sentido horário sem espaçamento 

PTah6 -Mini placa T angulada 6 furos Sentido horário sem espaçamento 

PTah7 -Mini placa T angulada 7 furos Sentido horário sem espaçamento 

PTah8 -Mini placa T angulada 8 furos Sentido horário sem espaçamento 
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Mini Placa T angulada - Sentido horário com espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PTah5c -Mini placa T angulada 5 furos Sentido horário com espaçamento 

PTah6c -Mini placa T angulada 6 furos Sentido horário com espaçamento 

PTah7c -Mini placa T angulada 7 furos Sentido horário com espaçamento 

PTah8c -Mini placa T angulada 8 furos Sentido horário com espaçamento 

Mini Placa T estreita - sem espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PT2x2 -Mini placa T 2 furos verticais por 2 furos horizontais sem espaçamento 

PT3x2 -Mini placa T 3 furos verticais por 2 furos horizontais sem espaçamento 

PT4x2 -Mini placa T 4 furos verticais por 2 furos horizontais sem espaçamento 

Mini Placa T estreita – com espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PT2x2c -Mini placa T 2 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento 

PT3x2c -Mini placa T 3 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento 

PT4x2c -Mini placa T 4 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento 

Mini Placa X  - sem espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PX6 -Mini placa  X 6  furos sem espaçamento 

Mini Placa X  - com espaçamento      

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PX6c -Mini placa  X 6  furos com espaçamento 

PX8c -Mini placa  X 8  furos com espaçamento 

PX10c -Mini placa  X 10  furos com espaçamento 

Av. Pátria, 312 - CEP: 90.230 - 070 - Porto Alegre - Bairro São Geraldo RS - Fone / Fax (51) 3342-3136
CNPJ: 94.970.142 / 0001-25 e-mail - qualidade@promm.com.br                                 22 de 52

22



      PROMM Indústria de Materiais Cirúrgicos LTDA

Mini Placa X  - com duplo espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PX6c2 -Mini placa  X 6  furos com duplo espaçamento 

Mini Placa Y- FUROS HORIZONTAIS x FUROS VERTICAIS

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PY2x2 -Mini placa Y 2 furos verticais por 2 furos horizontais sem espaçamento 

PY3x2 -Mini placa Y 3 furos verticais por 2 furos horizontais sem espaçamento 

PY4x2 -Mini placa Y 4 furos verticais por 2 furos horizontais sem espaçamento 

PY5x2 -Mini placa Y 5 furos verticais por 2 furos horizontais sem espaçamento 

PY6x2 -Mini placa Y 6 furos verticais por 2 furos horizontais sem espaçamento

Mini Placa Y com espaçamento -FUROS HORIZONTAIS x FUROS VERTICAIS

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PY2x2c -Mini placa Y 2 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento 

PY3x2c -Mini placa Y 3 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento 

PY4x2c -Mini placa Y 4 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento 

PY5x2c -Mini placa Y 5 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento 

PY6x2c -Mini placa Y 6 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento 

PY7x2c -Mini placa Y 7 furos verticais por 2 furos horizontais com espaçamento

Mini Placa Y  - sem espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PY4 -Mini placa  Y 4  furos sem espaçamento 

PY5 -Mini placa  Y 5  furos sem espaçamento 

PY6 -Mini placa  Y 6  furos sem espaçamento 

PY7 -Mini placa  Y 7  furos sem espaçamento 
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Mini Placa Y  - com espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PY4c -Mini placa  Y 4  furos com espaçamento 

PY5c -Mini placa  Y 5  furos com espaçamento 

PY6c -Mini placa  Y 6  furos com espaçamento 

PY7c -Mini placa  Y 7  furos com espaçamento 

 Mini Placa I- sem espaçamento     

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PI4 -Mini placa  I 4 furos sem espaçamento 

PI5 -Mini placa  I 5 furos sem espaçamento 

PI6 -Mini placa  I 6  furos sem espaçamento 

Mini Placa I- com espaçamento    

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PI4c -Mini placa  I 4  furos com espaçamento 

PI6c -Mini placa  I 6  furos com espaçamento 

Placa em H

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PH7 -Mini placa H 7 furos 

PH8 -Mini placa H 8 furos 

PH9 -Mini placa H 9 furos

PH10 -Mini placa H 10 furos 

PH11 -Mini placa H 11 furos 

PH12 -Mini placa H 12 furos 

PH13 -Mini placa H 13 furos 

PH14 -Mini placa H 14 furos 

PH15 -Mini placa H 15 furos

PH16 -Mini placa H 16 furos 

Av. Pátria, 312 - CEP: 90.230 - 070 - Porto Alegre - Bairro São Geraldo RS - Fone / Fax (51) 3342-3136
CNPJ: 94.970.142 / 0001-25 e-mail - qualidade@promm.com.br                                 24 de 52

24



      PROMM Indústria de Materiais Cirúrgicos LTDA

Mini Placa Z 

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PZpd -Mini placa Z Pequena direita

PZpe -Mini placa Z Pequena esquerda

PZmd -Mini placa Z Media direita

PZme -Mini placa Z Media esquerda

PZgd -Mini placa Z Grande direita

PZge -Mini placa Z Grande esquerda

 Mini Placa em Cruz

Código Placa ILUSTRAÇÃO

P+p -Mini Placa em cruz pequena

P+m -Mini Placa em cruz média

P+g -Mini Placa em cruz grande

Mini Placa Orbital sem espaçamento 

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PO4 -Mini Placa Orbital 4 furos  sem espaçamento 

PO5 -Mini Placa Orbital 5 furos  sem espaçamento 

PO6 -Mini Placa Orbital 6 furos  sem espaçamento 

PO7 -Mini Placa Orbital 7 furos  sem espaçamento 

PO8 -Mini Placa Orbital 8 furos  sem espaçamento 

PO9 -Mini Placa Orbital 9 furos  sem espaçamento 

PO10 -Mini Placa Orbital 10 furos  sem espaçamento 

Mini Placa Orbital com espaçamento 

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PO4c -MiniPlaca Orbital 4 furos  com espaçamento 

PO6c -MiniPlaca Orbital 6 furos  com espaçamento 

PO8c -MiniPlaca Orbital 8 furos  com espaçamento 

PO10c -MiniPlaca Orbital 10 furos  com espaçamento 
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Mini Placa  para mentoplastia pequena

Código Placa ILUSTRAÇÃO

Pm2 -Mini placa de mentoplastia pequena com avanço de 2mm

Pm3 -Mini placa de mentoplastia pequena com avanço de 3mm

Pm4 -Mini placa de mentoplastia pequena com avanço de 4mm

Pm5 -Mini placa de mentoplastia pequena com avanço de 5mm

Pm6 -Mini placa de mentoplastia pequena com avanço de 6mm

Pm7 -Mini placa de mentoplastia pequena com avanço de 7mm

Pm8 -Mini placa de mentoplastia pequena com avanço de 8mm

Pm9 -Mini placa de mentoplastia pequena com avanço de 9mm

Pm10 -Mini placa de mentoplastia pequena com avanço de 10mm

Pm11 -Mini placa de mentoplastia pequena com avanço de 11mm

Pm12 -Mini placa de mentoplastia pequena com avanço de 12mm

Pm13 -Mini placa de mentoplastia pequena com avanço de 13mm

Pm14 -Mini placa de mentoplastia pequena com avanço de 14mm

Mini Placa  para mentoplastia Grande

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PmG2 -Mini placa de mentoplastia grande com avanço de 2mm

PmG3 -Mini placa de mentoplastia grande com avanço de 3mm

PmG4 -Mini placa de mentoplastia grande com avanço de 4mm

PmG5 -Mini placa de mentoplastia grande com avanço de 5mm

PmG6 -Mini placa de mentoplastia grande com avanço de 6mm

PmG7 -Mini placa de mentoplastia grande com avanço de 7mm

PmG8 -Mini placa de mentoplastia grande com avanço de 8mm

PmG9 -Mini placa de mentoplastia grande com avanço de 9mm

PmG10 -Mini placa de mentoplastia grande com avanço de 10mm

PmG11 -Mini placa de mentoplastia grande com avanço de 11mm

PmG12 -Mini placa de mentoplastia grande com avanço de 12mm

PmG13 -Mini placa de mentoplastia grande com avanço de 13mm

PmG14 - Mini placa de mentoplastia grande com avanço de 14mm
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Mini Placa para LeFort Assimétrica

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PLFAD2 -Mini placa para LeFort assimétrica de 2mm direita

PLFAE2 -Mini placa para LeFort assimétrica de 2mm esquerda

PLFAD3 -Mini placa para LeFort assimétrica de 3mm direita

PLFAE3 -Mini placa para LeFort assimétrica de 3mm esquerda

PLFAD4 -Mini placa para LeFort assimétrica de 4mm direita

PLFAE4 -Mini placa para LeFort assimétrica de 4mm esquerda

PLFAD5 -Mini placa para LeFort assimétrica de 5mm direita

PLFAE5 -Mini placa para LeFort assimétrica de 5mm esquerda

PLFAD6 -Mini placa para LeFort assimétrica de 6mm direita

PLFAE6 -Mini placa para LeFort assimétrica de 6mm esquerda

PLFAD7 -Mini placa para LeFort assimétrica de 7mm direita

PLFAE7 -Mini placa para LeFort assimétrica de 7mm esquerda

PLFAD8 -Mini placa para LeFort assimétrica de 8mm direita

PLFAE8 -Mini placa para LeFort assimétrica de 8mm esquerda

PLFAD9 -Mini placa para LeFort assimétrica de 9mm direita

PLFAE9 -Mini placa para LeFort assimétrica de 9mm esquerda

PLFAD10 -Mini placa para LeFort assimétrica de 10mm direita

PLFAE10 -Mini placa para LeFort assimétrica de 10mm esquerda

PLFAD11 -Mini placa para LeFort assimétrica de 11mm direita

PLFAE11 -Mini placa para LeFort assimétrica de 11mm esquerda

PLFAD12 -Mini placa para LeFort assimétrica de 12mm direita

PLFAE12 -Mini placa para LeFort assimétrica de 12mm esquerda

PLFAD13 -Mini placa para LeFort assimétrica de 13mm direita

PLFAE13 -Mini placa para LeFort assimétrica de 13mm esquerda

PLFAD14 -Mini placa para LeFort assimétrica de 14mm direita

PLFAE14 -Mini placa para LeFort assimétrica de 14mm esquerda
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Mini Placa de Ancoragem em L

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PAL2Pd -Mini  Placa de Ancoragem em L 2 furos pequena direita

PAL2Pe -Mini  Placa de Ancoragem em L 2 furos pequena esquerda

PAL2Md -Mini  Placa de Ancoragem em L 2 furos media direita

PAL2Me -Mini  Placa de Ancoragem em L 2 furos media esquerda

PAL2Gd -Mini  Placa de Ancoragem em L 2 furos grande direita

PAL2Ge -Mini  Placa de Ancoragem em L 2 furos grande esquerda

 Mini Placa de Ancoragem em T

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PATd -Mini  Placa de Ancoragem em T 3 furos direita

PATe -Mini  Placa de Ancoragem em T 3 furos esquerda

Mini Placa de Ancoragem em Y

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PAYdct -Mini  Placa de Ancoragem em Y 3 furos pequena direita

PAYect -Mini  Placa de Ancoragem em Y 3 furos pequena esquerda

PAYdlg -Mini  Placa de Ancoragem em Y 3 furos grande direita

PAYelg -Mini  Placa de Ancoragem em Y 3 furos grande esquerda

Mini Placa de Zig Zag

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PZ3 -Mini  Placa de Zig Zag  03 furos 

PZ4 -Mini  Placa de Zig Zag  04 furos 

PZ5 -Mini  Placa de Zig Zag  05 furos 

PZ6 -Mini  Placa de Zig Zag  06 furos 

PZ7 -Mini  Placa de Zig Zag  07 furos 

PZ8 -Mini  Placa de Zig Zag  08 furos 

PZ9 -Mini  Placa de Zig Zag  09 furos 

PZ10 -Mini  Placa de Zig Zag  10 furos 

PZ11 -Mini  Placa de Zig Zag  11 furos 
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PZ12 -Mini  Placa de Zig Zag  12 furos 

Mini Placa de Nasal

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PN -Mini  Placa Nasal

 Mini Placa Triangular

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PTRIP -Mini Placa triangular Pequena

PTRIG -Mini Placa triangular Grande
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Mini Placas para Ângulo de Mandíbula 

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PAMB4x16 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 4 X 16 

PAMB4x18 -Mini plara para ângulo mandibular Bilateral 4 X 18 

PAMB4x20 -Mini plara para ângulo mandibular Bilateral 4 X 20 

PAMB4x22 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 4 X 22

PAMB4x24 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 4 X 24 

PAMB4x26 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 4 X 26

PAMB4x28 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 4 X 28 

PAMB4x30 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 4 X 30 

PAMB4x32 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 4 X 32

PAMB4x34 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 4 X 34 

PAMB8x16 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 8 X 16

PAMB8x18 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 8 X 18 

PAMB8x20 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 8 X 20

PAMB8x22 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 8 X 22 

PAMB8x24 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 8 X 24 

PAMB8x26 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 8 X 26

PAMB8x28 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 8 X 28 

PAMB8x30 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 8 X 30

PAMB8x32 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 8 X 32 

PAMB8x34 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 8 X 34 

PAMB12x20 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 12 X 20 

PAMB12x22 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 12 X 22 

PAMB12x24 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 12 X 24 

PAMB12x26 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 12 X 26 

PAMB12x28 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 12 X 28 

PAMB12x30 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 12 X 30

PAMB12x32 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 12 X 32 

PAMB12x34 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 12 X 34
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PAMB16x26 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 16 X 26 

PAMB16x28 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 16 X 28

PAMB16x30 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 16 X 30 

PAMB16x32 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 16 X 32

PAMB16x34 -Mini placa para ângulo mandibular Bilateral 16 X 34

Mini Placa Ângulo de Mandíbula unilateral

Código Placa ILUSTRAÇÃO

PAM2x6d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 2x6direita

PAM2x6e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 2x6 esquerda

PAM2x10d -Mini placa para ângulo mandibular  unilateral 2x10 direita

PAM2x10e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 2x10 esquerda

PAM2x15d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 2x15 direita

PAM2x15e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 2x15 esquerda

PAM2x20d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 2x20direita

PAM2x20e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 2x20esquerda

PAM2x25d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 2x25direita

PAM2x25e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 2x25esquerda

PAM2x30d -Mini placa para ângulo mandibular unilateral 2x30 direita

PAM2x30e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 2x30 esquerda

PAM4x4 -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 4x4 

PAM4x6d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 4x6 direita

PAM4x6e -Mini placa para ângulo mandibular unilateral 4x6 esquerda

PAM4x10d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 4x10 direita

PAM4x10e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 4x10 esquerda

PAM4x15d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 4x15 direita

PAM4x15e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 4x15 esquerda

PAM4x20d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 4x20 direita

PAM4x20e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 4x20 esquerda

PAM4x25d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 4x25 direita

PAM4x25e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 4x25 esquerda

Av. Pátria, 312 - CEP: 90.230 - 070 - Porto Alegre - Bairro São Geraldo RS - Fone / Fax (51) 3342-3136
CNPJ: 94.970.142 / 0001-25 e-mail - qualidade@promm.com.br                                 31 de 52

31



      PROMM Indústria de Materiais Cirúrgicos LTDA

PAM4x30d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 4x30 direita

PAM4x30e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 4x30 esquerda

PAM6x6 -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 6x6

PAM6x10d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 6x10 direita

PAM6x10e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 6x10 esquerda

PAM6x15d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 6x15 direita

PAM6x15e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 6x15 esquerda

PAM6x20d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 6x20 direita

PAM6x20e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 6x20 esquerda

PAM6x25d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 6x25 direita

PAM6x25e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 6x25 esquerda

PAM6x30d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 6x30 direita

PAM6x30e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 6x30 esquerda

PAM8x8 -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 8x8 

PAM8x10d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 8x10 direita

PAM8x10e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 8x10 esquerda

PAM8x15d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 8x15 direita

PAM8x15e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 8x15 esquerda

PAM8x20d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 8x20 direita

PAM8x20e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 8x20 esquerda

PAM8x25d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 8x25 direita

PAM8x25e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 8x25 esquerda

PAM8x30d -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 8x30 direita

PAM8x30e -Mini placapara ângulo mandibular unilateral 8x30 esquerda

Mini Malha Tipo furos alternados Fina

Código Placa ILUSTRAÇÃO

TMAF 40x40 -Mini malha tipo fina 40mm X 40mm espessura 0,30mm

TMAF 75x75 -Mini malha tipo fina 75mm X 75mm espessura 0,30mm

TMAF 100x100 -Mini malha tipo fina 100mm X 100mm espessura 0,30mm

TMAF 150x150 -Mini malha tipo fina 150mm X 150mm espessura 0,30mm
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TMAF 200x200 -Mini malha tipo fina 200mm X 200mm espessura 0,30mm

TMAF 200x300 -Mini malha tipo fina 200mm X 300mm espessura 0,30mm

Mini Malha Tipo furos alternados Grossa

Código Placa ILUSTRAÇÃO

TMAG 40x40 -Mini malha tipo grossa 40mm X 40mm espessura 1,5mm

TMAG 75x75 -Mini malha tipo grossa 75mm X 75mm espessura 1,5mm

TMAG 100x100 -Mini malha tipo grossa 100mm X 100mm espessura 1,5mm

TMAG 150x150 -Mini malha tipo grossa 150mm X 150mm espessura 1,5mm

TMAG 200x200 -Mini malha tipo grossa 200mm X 200mm espessura 1,5mm

TMAG 200x300 -Mini malha tipo grossa 200mm X 300mm espessura 1,5 mm

Mini Malha Tipo furos alternados intermediária

Código Placa ILUSTRAÇÃO

TMAI 40x40
-Mini malha tipo Intermediária 40mm X 40mm espessura 
1,0mm

TMAI 75x75 
-Mini malha tipo Intermediária 75mm X 75mm espessura 
1,0mm

TMAI 100x100
-Mini malha tipo Intermediária 100mm X 100mm espessura 
1,0mm

TMAI 150x150
-Mini malha tipo Intermediária 150mm X 150mm espessura 
1,0mm

TMAI 200x200
-Mini malha tipo Intermediária 200mm X 200mm espessura 
1,0mm

TMAI 200x300
-Mini malha tipo Intermediária 200mm X 300mm espessura 
1,0 mm

Mini Malha Tipo Quadrada

Código Placa ILUSTRAÇÃO

TMQ 2X4 -Mini malha quadrada 2x4 furos

TMQ 2X5 Mini malha quadrada 2x5 furos

TMQ 2X6 Mini malha quadrada 2x6 furos
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TMQ 3X4 Mini malha quadrada 3x4 furos

TMQ 3X5 Mini malha quadrada 3x5 furos

TMQ 3X6 Mini malha quadrada 3x6 furos

Mini Malha Tipo Circular

Código Placa ILUSTRAÇÃO

TMC3 -Mini Malha Circular 3 (3 = nº de anéis concêntricos)
espessura 1,0mm

TMC4 -Mini Malha Circular 4 (4 = nº de anéis concêntricos)
espessura 1,0mm

Placas em L Reconstrução sem espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

RL6es - Placa em L reconstrução 6 furos esquerda sem espaçamento

 RL6ds - Placa em L reconstrução 6 furos direita sem espaçamento

Placas em L Reconstrução angulada sem espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

RLa6es
- Placa em L reconstrução angulada 6 furos esquerda sem 
espaçamento

RLa6ds
- Placa em L reconstrução angulada 6 furos direita sem espaçamento
–
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Placas em L Reconstrução angulada com espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

RLa4cd -Placa em L reconstrução angulada 4 furos direita com 
espaçamento

RLa4ce -Placa em L reconstrução angulada 4 furos esquerda com 
espaçamento

Placas em L Reconstrução com espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

RL4cd -Placa em L reconstrução  4 furos direita com espaçamento

RL4ce -Placa em L reconstrução  4 furos esquerda com espaçamento

Placas Reconstrução em L com espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

RL3x3cd -Placa em L Reconstrução 3 furos por 3 furos direita com espaçamento

RL3x3ce -Placa em L Reconstrução 3 furos por 3 furos esquerda com espaçamento

RL3x4cd -Placa em L Reconstrução 3 furos por 4 furos direito com espaçamento

RL3x4ce -Placa em L Reconstrução 3 furos por 4 furos esquerda com espaçamento

RL3x5cd -Placa em L Reconstrução 3 furos por 5 furos direita com espaçamento

RL3x5ce -Placa em L Reconstrução 3 furos por 5 furos esquerda com espaçamento

RL4x4cd -Placa em L Reconstrução 4 furos por 4 furos direita com espaçamento

RL4x4ce -Placa em L Reconstrução 4 furos por 4 furos esquerda com espaçamento
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Placas Reconstrução angulada em L com espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

RLa3x3cd -Placa em L Reconstrução angulada 3 furos por 3 furos direita com 
espaçamento

RLa3x3ce 
-Placa em L Reconstrução angulada 3 furos por 3 furos esquerda com 
espaçamento

RLa3x4cd 
-Placa em L Reconstrução angulada 3 furos por 4 furos direita com 
espaçamento

RLa3x4ce 
-Placa em L Reconstrução angulada 3 furos por 4 furos esquerda com 
espaçamento

RLa3x5cd
-Placa em L Reconstrução angulada 3 furos por 5 furos direita com 
espaçamento

RLa3x5ce
-Placa em L Reconstrução angulada 3 furos por 5 furos esquerda com 
espaçamento

RLa4x4cd
-Placa em L Reconstrução angulada 4 furos por 4 furos direita com 
espaçamento

RLa4x4ce
-Placa em L Reconstrução angulada 4 furos por 4 furos esquerda com 
espaçamento

Placas T sem espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

RT6s -Placa Reconstrução T 6 furos sem espaçamento

RT8s -Placa Reconstrução T 8 furos sem espaçamento

Placas T com espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

RT6c -Placa Reconstrução T 6 furos com espaçamento

RT8c -Placa Reconstrução T 8 furos com espaçamento
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Placas X sem espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

RX6s -Placa Reconstrução X 6 furos sem espaçamento

Placas X com espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

RX6c -Placa Reconstrução X 6 furos com espaçamento

Placa Reconstrução Y - sem espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

RY5s -Placa Reconstrução Y 5 furos sem espaçamento

Placa Reconstrução Y - com espaçamento

Código Placa ILUSTRAÇÃO

RY5c -Placa Reconstrução Y 5 furos com espaçamento

Placa  de Reconstrução para Ângulo de Mandíbula

Código Placa ILUSTRAÇÃO

RAMB4x14 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 4 X 14

RAMB4x15 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 4 X 15

RAMB4x16 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 4 X 16
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RAMB4x17 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 4 X 17

RAMB4x18 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 4 X 18

RAMB4x19 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 4 X 19

RAMB4x20 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 4 X 20

RAMB4x21 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 4 X 21

RAMB4x22 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 4 X 22

RAMB4x23 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 4 X 23

RAMB4x24 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 4 X 24

RAMB6x14 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 6 X 14  

RAMB6x15 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 6 X 15 

RAMB6x16 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 6 X 16

RAMB6x17 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 6 X 17 

RAMB6x18 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 6 X 18 

RAMB6x19 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 6 X 19 

RAMB6x20 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 6 X 20  

RAMB6x21 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 6 X 21 

RAMB6x22 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 6 X 22 

RAMB6x23 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 6 X 23 

RAMB6x24 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 6 X 24 

RAMB8x16 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 8 X 16

RAMB8x17 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 8 X 17

RAMB8x18 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 8 X 18

RAMB8x19 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 8 X 19

RAMB8x20 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 8 X 20

RAMB8x21 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 8 X 21

RAMB8x22 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 8 X 22

RAMB8x23 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 8 X 23

RAMB8x24 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 8 X 24

RAMB10x10 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 10 X 10

RAMB10x11 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 10 X 11

RAMB10x12 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 10 X 12

RAMB10x13 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 10 X 13

RAMB10x14 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 10 X 14

RAMB10x15 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 10 X 15

RAMB10x16 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 10 X 16

RAMB10x17 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 10 X 17

RAMB10x18 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 10 X 18

RAMB12x18 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 12 X 18
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RAMB12x19 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 12 X 19

RAMB12x20 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 12 X 20

RAMB12x21 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 12 X 21

RAMB12x22 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 12 X 22

RAMB12x23 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 12 X 23

RAMB12x24 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular Bilateral 12 X 24

Placa de Reconstrução Ângulo de Mandíbula Unilateral 

Código Placa ILUSTRAÇÃO

RAM 2x2 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 2 Unilateral 

RAM2x3d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 3 Unilateral direita 

RAM2x3e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 3 Unilateral esquerda

RAM2x4d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 4 Unilateral direita 

RAM2x4e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 4 Unilateral esquerda

RAM2x5d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 5 Unilateral direita 

RAM2x5e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 5 Unilateral esquerda

RAM2x6d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 6 Unilateral direita 

RAM2x6e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 6 Unilateral esquerda

RAM2x7d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 7 Unilateral direita 

RAM2x7e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 7 Unilateral esquerda

RAM2x8d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 8 Unilateral direita 

RAM2x8e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 8 Unilateral esquerda

RAM2x9d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 9 Unilateral direita 

RAM2x9e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 9 Unilateral esquerda

RAM2x10d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 10 Unilateral direita 

RAM2x10e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 10 Unilateral 
esquerda 

RAM2x12d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 12 Unilateral direita 

RAM2x12e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 12 Unilateral 
esquerda 

RAM2x14d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 14 Unilateral direita

RAM2x14e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 14 Unilateral 
esquerda 

RAM2x16d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 16 Unilateral direita

RAM2x16e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 16 Unilateral 
esquerda 

RAM2x18d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 18 Unilateral direita

RAM2x18e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 2 X 18 Unilateral 
esquerda 

RAM 3x3 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 3 Unilateral 
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RAM3x4d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 4 Unilateral direita

RAM3x4e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 4 Unilateral esquerda

RAM3x5d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 5 Unilateral direita

RAM3x5e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 5 Unilateral esquerda

RAM3x6d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 6 Unilateral direita

RAM3x6e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 6 Unilateral esquerda

RAM3x7d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 7 Unilateral direita

RAM3x7e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 7 Unilateral esquerda

RAM3x8d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 8 Unilateral direita

RAM3x8e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 8 Unilateral esquerda

RAM3x9d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 9 Unilateral direita

RAM3x9e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 9 Unilateral esquerda

RAM3x10d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 10 Unilateral direita

RAM3x10e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 10 Unilateral 
esquerda 

RAM3x12d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 12 Unilateral direita

RAM3x12e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 12 Unilateral 
esquerda 

RAM3x14d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 14 Unilateral direita

RAM3x14e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 14 Unilateral 
esquerda 

RAM3x16d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 16 Unilateral direita

RAM3x16e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 16 Unilateral 
esquerda 

RAM3x18d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 18 Unilateral direita

RAM3x18e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 3 X 18 Unilateral 
esquerda 

RAM 4x4 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 4 Unilateral 

RAM4x5d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 5 Unilateral direita

RAM4x5e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 5 Unilateral esquerda

RAM4x6d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 6 Unilateral direita

RAM4x6e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 6 Unilateral esquerda

RAM4x7d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 7 Unilateral direita

RAM4x7e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 7 Unilateral esquerda

RAM4x8d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 8 Unilateral direita

RAM4x8e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 8 Unilateral esquerda

RAM4x9d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 9 Unilateral direita

RAM4x9e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 9 Unilateral esquerda

RAM4x10d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 10 Unilateral direita
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RAM4x10e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 10 Unilateral 
esquerda 

RAM4x12d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 12 Unilateral direita

RAM4x12e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 12 Unilateral 
esquerda 

RAM4x14d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 14 Unilateral direita

RAM4x14e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 14 Unilateral 
esquerda 

RAM4x16d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 16 Unilateral direita

RAM4x16e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 16 Unilateral 
esquerda 

RAM4x18d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 18 Unilateral direita

RAM4x18e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 4 X 18 Unilateral 
esquerda 

RAM 5x5 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 5 Unilateral 

RAM5x6d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 6 Unilateral direita 

RAM5x6e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 6 Unilateral esquerda

RAM5x7d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 7 Unilateral direita

RAM5x7e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 7 Unilateral esquerda

RAM5x8d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 8 Unilateral direita

RAM5x8e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 8 Unilateral esquerda

RAM5x9d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 9 Unilateral direita

RAM5x9e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 9 Unilateral esquerda

RAM5x10d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 10 Unilateral direito

RAM5x10e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 10 Unilateral 
esquerda 

RAM5x12d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 12 Unilateral direito

RAM5x12e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 12 Unilateral 
esquerda 

RAM5x14d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 14 Unilateral direito

RAM5x14e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 14 Unilateral 
esquerda 

RAM5x16d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 16 Unilateral direito

RAM5x16e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 16 Unilateral 
esquerda 

RAM5x18d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 18 Unilateral direito

RAM5x18e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 5 X 18 Unilateral 
esquerda 

RAM6x6 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 6 Unilateral 

RAM6x7d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 7 Unilateral direito

RAM6x7e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 7 Unilateral esquerda
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RAM6x8d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 8 Unilateral direito

RAM6x8e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 8 Unilateral esquerda

RAM6x9d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 9 Unilateral direito

RAM6x9e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 9 Unilateral esquerda

RAM6x10d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 10 Unilateral direito

RAM6x10e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 10 Unilateral 
esquerda 

RAM6x12d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 12 Unilateral direito

RAM6x12e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 12 Unilateral 
esquerda 

RAM6x14d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 14 Unilateral direita

RAM6x14e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 14 Unilateral 
esquerda 

RAM6x16d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 16 Unilateral direita

RAM6x16e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 16 Unilateral 
esquerda 

RAM6x18d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 18 Unilateral direita 

RAM6x18e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 6 X 18 Unilateral 
esquerda 

RAM7x7 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 7 X 7 Unilateral 

RAM7x8d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 7 X 8 Unilateral direita

RAM7x8e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 7 X 8 Unilateral esquerda

RAM7x9d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 7 X 9 Unilateral direita

RAM7x9e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 7 X 9 Unilateral esquerda

RAM7x10d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 7 X 10 Unilateral direita

RAM7x10e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 7 X 10 Unilateral 
esquerda 

RAM7x12d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 7 X 12 Unilateral direita

RAM7x12e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 7 X 12 Unilateral 
esquerda 

RAM7x14d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 7 X 14 Unilateral direita

RAM7x14e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 7 X 14 Unilateral 
esquerda 

RAM7x16d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 7 X 16 Unilateral direita

RAM7x16e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 7 X 16 Unilateral 
esquerda 

RAM7x18d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 7 X 18 Unilateral direita 

RAM7x18e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 7 X 18 Unilateral 
esquerda 

RAM8x8 -Placa Reconstrução para a ângulo mandibular 8 X 8 Unilateral 

RAM8x9d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 8 X 9 Unilateral direito
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RAM8x9e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 8 X 9 Unilateral esquerdo

RAM8x10d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 8 X 10 Unilateral direito

RAM8x10e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 8 X 10 Unilateral 
esquerdo

RAM8x12d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 8 X 12 Unilateral direito

RAM8x12e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 8 X 12 Unilateral 
esquerdo

RAM8x14d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 8 X 14 Unilateral direito

RAM8x14e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 8 X 14 Unilateral 
esquerdo

RAM8x16d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 8 X 16 Unilateral direito

RAM8x16e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 8 X 16 Unilateral 
esquerdo

RAM8x18d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 8 X 18 Unilateral direito

RAM8x18e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 8 X 18 Unilateral 
esquerdo

RAM 9x9 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 9 X 9 Unilateral 

RAM9x10d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 9 X 10 Unilateral direito

RAM9x10e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 9 X 10 Unilateral 
esquerdo

RAM9x12d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 9 X 12 Unilateral direito

RAM9x12e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 9 X 12 Unilateral 
esquerdo

RAM9x14d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 9 X 14 Unilateral direito

RAM9x14e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 9 X 14 Unilateral 
esquerdo

RAM9x16d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 9 X 16 Unilateral direito

RAM9x16e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 9 X 16 Unilateral 
esquerdo

RAM9x18d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 9 X 14 Unilateral direito

RAM9x18e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 9 X 14 Unilateral 
esquerdo

RAM10x10 -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 10 X 10 Unilateral

RAM10x12d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 10 X 12 Unilateral direito

RAM10x12e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 10 X 12 Unilateral 
esquerdo

RAM10x14d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 10 X 14 Unilateral direito

RAM10x14e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 10 X 14 Unilateral 
esquerdo

RAM10x16d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 10 X 16 Unilateral direito

RAM10x16e -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 10 X 16 Unilateral 
esquerdo
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RAM10x18d -Placa Reconstrução para ângulo mandibular 10 X 18 Unilateral direito

RAM10x18e
-Placa Reconstrução para ângulo mandibular 10 X 18 Unilateral 
esquerdo

Alterações podem ser feitas com solicitação do cirurgião

TODOS OS MODELOS APRESENTADOS SÃO  PRODUTOS DE USO ÚNICO – NÃO
REUTILIZAR,  CONDIÇÕES  DE  ARMAZENAMENTO,  CONSERVAÇÃO  E
MANIPULAÇÃO DO PRODUTO

 PRODUTO FRÁGIL devendo ser evitada à colocação de pesos sobre o mesmo, bem como
não devem ser jogados.

 Estocar o produto em local fresco, seco e arejado, longe da incidência de raio solar
direto. 

 Não podem ser armazenados diretamente no chão (altura mínima = 20cm). Não podem
ficar  em prateleiras  altas,  próximas de lâmpadas (para não ressecar  a embalagem ou
apagar o rótulo). Não pode ser armazenado em áreas onde sejam utilizadas substâncias
contaminantes como inseticidas pesticidas ou materiais de limpeza.

 Transportar  dentro  da  caixa  de  armazenamento,  com  cuidados  inerentes  ao  tipo  de
produto.

INSTRUÇÕES DE USO

As placas são fornecidas NÃO ESTÉREIS. Entretanto, antes da sua utilização, o produto deve ser
esterilizado. 

É necessária a esterilização das Placas Especiais para Osteossíntese de Mini e Micro Fragmentos
PROMM® conforme indicação adiante. As placas são implantes classificados como PRODUTOS
DE USO ÚNICO, não podendo ser reutilizados ou reprocessados. 

Após o uso, devem ser descartadas corretamente. 

Os Instrumentos necessários para implantação destes produtos são os cadastrados pela Promm
junto a ANVISA NÃO OBJETO DESTE REGISTRO.    

Para  sua  colocação  devem ser  utilizados  os  Parafusos  para  Osteossíntese  de  Mini  e  Micro
Fragmentos Promm® (Registro Anvisa nº 10447390007) NÃO OBJETO DESTE REGISTRO, não
havendo  garantia  de  funcionarem  se  utilizados  parafusos  de  outro  fabricante,  ainda  que
semelhante. 

É aconselhável ir posicionando a placa e os parafusos à medida que for sendo feita a furação. 

Uma placa deve ser preferencialmente implantada de maneira que a sua participação na estrutura
osso - implante suporte esforços de tração. 

A estrutura formada pelos segmentos ósseos, placas e parafusos deve ser estável, não permitindo
movimentos relativos entre si.
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INDICAÇÃO DE USO

Placa Objetivo Tipo de osso
Região de preferência de
aplicação

Micro Osteossíntese Sujeito a pequena carga de tração 
Crânio e terço médio da 
face.

Mini
Osteossíntese Sujeito a média carga

Mandíbula e terço médio da
face.

Reconstrução Osteossíntese Sujeito a grande carga
Mandíbula e principalmente
onde haja vão livre na 
estrutura óssea.

Ancoragem
Apoio para 
tratamento 
ortodôntico

Intra oral carga de tração Intra oral.

Placa com 
espaçamento

Osteossíntese
Onde o traço da fratura óssea não
permite  a  fixação  de  parafusos
próximo da mesma

Crânio, terço médio da face
e mandíbula.

Aconselha-se o uso de placas mais delicadas em regiões de menor esforços.

CONTRAINDICAÇÕES, ADVERTENCIA E PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS

As contraindicações incluem, mas não estão limitadas à:

 Infecção. 

 Todos os pacientes que tenham uma cobertura tissular pobre na zona operada.

 Em pacientes com osteoporose, devido à pequena capacidade de revascularização e calcifica-
ção, pode ocorrer um afrouxamento do implante.

 Fenômenos Inflamatórios locais importantes.

 Gravidez, a menos que uma fixação interna seja indicada para tratamento de uma fratura ins-

tável.

 Presença de tumores malignos ou metástase.

 Determinadas alergias ao Titânio. Nesse caso o cirurgião deve fazer os exames e testes perti-

nentes e avaliar a pertinência de se realizar a cirurgia.

 Condições particulares do paciente: senilidade, alcoolismo e infecções. Essas condições de-

vem ser cuidadosamente investigadas pelo cirurgião, o qual deve alertar ao paciente sobre os

riscos advindos dessas particularidades. 

 Reutilização dos dispositivos. A reutilização dos dispositivos é proibida, pois é de uso único e

proibido reprocessar.
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Para  a  implantação  das  Placas Especiais para  Osteossíntese  de  Mini  e  Micro  Fragmentos

Promm® é  necessário  o  uso de instrumental  Promm  específico  cadastrado na ANVISA  (NÃO

OBJETO  DESTE  REGISTRO) para  a  manipulação  do  implante  que  deve  ser  adquirido

separadamente,  não  havendo  garantia  de  funcionarem  se  utilizados  instrumentos  de  outro

sistema, ainda que semelhante. 

Também recomenda-se os Parafusos para  Osteossíntese de Mini e Micro Fragmentos Promm®

necessários para fixação das Placas os quais são fornecidos separadamente: (Registro ANVISA/

MS nº 10447390007) NÃO OBJETO DESTE REGISTRO.

Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Examine cuidadosamente todos os implantes e instrumentais antes do seu uso.

Placas danificadas devem ser destruídas, cortadas, limadas ou deformadas para que não sejam 
inadequadamente usadas.

Devido ao fato de que diferentes fabricantes empregam diferentes materiais e possuem diferentes

dimensões e matéria-prima em seus produtos, as PLACAS ESPECIAIS PARA OSTEOSSÍNTESE

DE  MINI  E  MICRO  FRAGMENTOS  PROMM® não  devem  ser  usadas  em  conjunto  com

componentes de qualquer outro fabricante, de modo a evitar corrosão galvânica no produto. A

PROMM desaconselha o uso de parafusos ou placas de qualquer outro fabricante em conjunto

com  qualquer  componente  da  PROMM.  Caso  ocorra  essa  utilização,  isso  eliminará  a

responsabilidade da PROMM quanto ao desempenho do seu implante com essas combinações.

As placas e  parafusos PROMM foram projetados  observando as  combinações adequadas de

materiais conforme norma NBR ISO 21534  sendo apenas adequado a utilização de Parafusos

para Osteossíntese de Mini e Micro Fragmentos Promm®  (Registro ANVISA/MS nº 10447390007)

NÃO OBJETO DESTE REGISTRO,  por ser de titânio puro não ligado assim como as  PLACAS

ESPECIAIS PARA OSTEOSSÍNTESE DE MINI E MICRO FRAGMENTOS PROMM®  e possuir o

correto encaixe entre as peças.

A remoção do implante, caso necessário, deve ser seguida por adequada conduta pós operatória

para evitar fratura ou refratura. A formação de osso ao redor do implante pode tornar a remoção

do implante difícil.

A má seleção, colocação, posicionamento e fixação dos implantes pode acarretar em resultados

indesejados. O cirurgião deve deter conhecimento do produto e da sua técnica de manuseio em

cirurgia antes de sua utilização.

O modelamento da placa em vários ciclos, compreendendo modelar e desmodelar, pode provocar

fratura da mesma ou fragilizar a placa, provocando fratura pós implantação.

Este produto não deve ser utilizado para outra finalidade que não seja a para qual foi projetado.
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PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL. PROIBIDO REPROCESSAR.

As indicações e conhecimento sobre a técnica são de responsabilidade do cirurgião. 

Este produto deve ser manipulado por pessoal especializado e devidamente habilitado.

Todo  procedimento  cirúrgico  apresenta  riscos  e  possibilidade  de  complicações.  Alguns  riscos
comuns a todos os procedimentos são a infecção, sangramentos, risco anestésico e entre outros.
O cirurgião responsável deve dar ciência ao paciente desses riscos.

A quebra ou deslocamento do material após sua implantação pode ser vista em raras ocasiões.
Devido a uma complicação intrínseca do procedimento, via de regra não relacionada a mau uso
ou defeito estrutural do material.

Em pacientes com osteoporose, devido à pequena capacidade de revascularização e calcificação,
pode ocorrer um afrouxamento do implante.

Deve-se observar o correto alinhamento da fratura.

Em caso de dúvida sobre o material ou técnica de uso contate o fabricante.

O fabricante se isenta de responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto ou inadequado
do material. A garantia do produto se restringe aos requisitos de fabricação.

A Promm®  não se responsabiliza por problemas provocados por falhas na técnica cirúrgica, bem
como falhas na esterilização ou uso inadequado do material.

Cabe ao cirurgião avaliar caso a caso e decidir pela remoção, ou não, do implante cirúrgico de
titânio após a consolidação da fratura.

O cirurgião deverá transcrever para o prontuário do paciente os itens de rastreabilidade
marcados nos produtos, bem como, informar ao paciente a existência desta rastreabilidade
e o livre acesso a estas informações.

Os pacientes devem ser advertidos sobre as limitações do implante e instruídos a adaptarem suas
atividades de maneira adequada.

Atenção especial deve ser tomada na seleção do paciente. Uma avaliação cuidadosa deve ser
realizada em pacientes com desordens que possam interferir na sua capacidade de se adaptar às
limitações e precauções necessárias a fim de atingir resultados benéficos desta implantação.

Remoção de Implantes Cirúrgicos de Titânio:

 Após a consolidação da fratura, um implante cirúrgico de titânio torna-se um corpo estranho
desnecessário.

 Apesar  de  até  hoje  não  haver  nenhum  indício  de  que  um  implante  cirúrgico  de  titânio
assintomático não removido cause algum malefício, não se pode afirmar, com certeza, que a
sua permanência no corpo seja inofensiva. Cabe ao cirurgião avaliar caso a caso e decidir
pela remoção, ou não, do implante cirúrgico de titânio.

 Placas explantadas devem ser destruídas, cortadas, limadas ou deformadas para que não 
sejam reutilizadas.

EFEITOS ADVERSOS 

Afrouxamento mecânico  pode ser  o  resultado de fixação  defeituosa,  reconstrução  instável  ou

infecção oculta. Reações de sensibilidade ao metal em pacientes raramente foram informadas.

A ruptura ou quebra do produto, ainda que com pequena probabilidade,  pode ocorrer se não

forem  tomadas  as  devidas  precauções  no  pós-operatório,  quando  o  osso  ainda  não  está
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plenamente consolidado o paciente deve ter restrições quanto a alimentação e força exercida na

mandíbula.

A solidificação do osso de maneira inadequada, pelo incorreto alinhamento da fratura na

implantação, também pode ser considerada um efeito inadequado do uso das placas. 

LIMITES  DE  FORÇAS  APLICÁVEIS  E  RESTRIÇÕES  DE  CARGA (FLEXÃO MECÂNICA
ESTÁTICA):

Até que haja  uma adequada consolidação do osso,  devem ser  evitadas pressões excessivas

exercidas pelo corpo sobre o implante, para não provocar uma refratura no local. 

PLACA LIMITE DE RESISTÊNCIA A FLEXÃO
Micro placa 0,025N.m
Mini placa 0,09 N.m

Placa de Reconstrução 0,41 N.m

Para garantir a segurança e eficácia, o produto não deve ser submetido às cargas superiores aos

limites de resistência à flexão acima declarada. 

RECOMENDAÇÕES SOBRE INSTRUMENTAL NECESSÁRIO:

O Instrumental Promm para implantação das Placas Especiais para Osteossíntese de Mini e Micro

Fragmentos Promm® possue cadastro na ANVISA/MS e NÃO SÃO OBJETO DESTE REGISTRO.

CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE ÓSSEO ADEQUADO PARA IMPLANTAÇÃO:

 As Placas Especiais para Osteossíntese de Mini e Micro Fragmentos Promm® são fabricadas
em diversos tamanhos e modelos, a fim de se adequar à anatomia do paciente.

 O implante deve ser devidamente selecionado de acordo com a necessidade do paciente,
levando em consideração o suporte ósseo do paciente. Se o implante for mal selecionado
pode não se adaptar a anatomia do local, não resistir aos esforços ou ser demasiadamente
volumoso.  Contudo,  as  placas  são  feitas  de  titânio  que  é  um  material  com  excelentes
características,  aprovado  pela  norma  ABNT  ISO  5832-2.  As  Placas  Especiais  para
Osteossíntese de Mini e Micro Fragmentos Promm® são fixadas através de parafusos - para
sua  colocação  devem  ser  utilizados  os  Parafusos  para  Osteossíntese  de  Mini  e  Micro
Fragmentos  Promm®,  registro  na  ANVISA  /  MS nº  10447390007 NÃO  OBJETO  DESTE
REGISTRO.

 O parafuso promove a fixação da placa no momento da sua colocação independente de uma
futura osteointegração. 

 Pacientes  fumantes,  diabéticos  e  com  osteoporose  possuem  pequena  capacidade  de
revascularização e calcificação, podendo apresentar maior probabilidade de afrouxamento do
implante, porém isto pode ser compensado com um pouco mais de cuidado na aplicação de
esforço sobre a estrutura óssea em recuperação.

 O cirurgião precisa esclarecer e conscientizar o paciente sobre os riscos que o hábito de fumar
pode trazer ao tratamento.
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RECOMENDAÇÕES GERAIS

OBS: Fica  a critério  do cirurgião,  de acordo com a técnica  cirúrgica  utilizada pelo mesmo, a
escolha  dos  itens  e  a  quantidade  a  serem  implantados.  Quaisquer  complicações  devidas  a
indicações erradas,  a uma seleção incorreta da técnica  operatória,  assim como complicações
devidas  a  limites  do  método  de  tratamento  aplicado,  ou  à  falta  de  assepsia,  não  são  da
responsabilidade do fabricante.

 O cirurgião deverá instruir o paciente das limitações do seu implante e dos perigos das
pressões excessivas exercidas pelo corpo sobre o implante, até que haja uma adequada
consolidação do osso. 

 Ao cirurgião  recomendasse a transcrição para o prontuário  do paciente os itens de
rastreabilidade marcados nos produtos, bem como, informar ao paciente  da existência
desta  rastreabilidade,  o  livre  acesso  a  estas  informações  e  posicionar  uma  das  5
etiquetas de rastreabilidade no prontuário do paciente.

 A identificação de lote das placas é feita através da marcação da mesma com 2 algarismos
numéricos  ou  alfa  numéricos,  em  ordem  cronológica  de  produção  e  a  identificação  da
PROMM. Além disso, o código do modelo e demais itens relativos ao produto estão gravados
na etiqueta colada no cartucho ou dentro da Caixa de Instrumentos na FC (ficha de controle)
que acompanha e contém as descrições dos produtos com  os códigos, quantidade e lotes,
devendo todos estes dados serem repassados ao prontuário do paciente.

PREPARO PARA ESTERILIZAÇÃO:

 Remova o implante da sua embalagem antes da esterilização.

 Todos os implantes deverão ser limpos e esterilizados antes de serem utilizados.

 A limpeza deverá ser feita manualmente, ou de forma ultrassônica, e de acordo com as
especificações definidas pelo fabricante do equipamento de esterilização. 

 Indica-se uma lavagem com detergente enzimático, devidamente aprovado pelos órgãos
competentes e utilizado conforme as instruções do seu fabricante.

 O produto deve ser seco e embalado para esterilização conforme as técnicas aprovadas
pelos CCIH (Comissão de Controle de infecção Hospitalar) do estabelecimento de saúde.

 Embora  os  produtos  sejam  fornecidos  adequadamente  limpos  para  o  processo  de
esterilização, o manuseio e armazenamento inadequado podem comprometer sua limpeza.

RECOMENDAÇÕES SOBRE ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL:

 As placas são fornecidas descontaminadas, porém não esterilizadas.

 As placas deverão ser esterilizadas antes da utilização e manipuladas com os devidos
cuidados para evitar qualquer contaminação. A melhor forma de esterilização das mesmas
é o calor úmido em autoclaves.
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Exemplo de parâmetros para esterilização a vapor
Exemplo de tempos mais comuns para

exposição

Tipo de
autoclave

Temperatura Tempo de exposição Temperatura Tempo do ciclo

Gravitacional
121 a 123°c

Depende da orientação do fabricante
121 a 123°c 15 a 30 min.

132 a 135°c 132 a 135°c 10 a 25 min.

Pré-Vácuo 132 a 135°c Depende da orientação do fabricante 132 a 135°c 3 a 4 min.

Vácuo 
Fracionado

121 a 123°c
Depende da orientação do fabricante

121 a 123°c 20 min.

132 a 135°c 132 a 135°c 3 a 4 min.

 O  material  deve  ser  esterilizado  em  autoclave  antes  do  uso,  devendo-se  seguir  os
procedimentos padrão para limpeza, secagem e esterilização em bloco cirúrgico.

 Recomenda-se o uso pelo estabelecimento de saúde das orientações para uso e manuseio
de implantes  das normas brasileiras NBR ISO 14630 (Implantes  Cirúrgicos  não-ativos:
Requisitos Gerais), NBR ISO 16054 (Implantes Cirúrgicos – Conjunto mínimo de dados
referentes à implantes cirúrgicos) e NBR ISO 8828 (Implantes para cirurgia – Orientações
sobre cuidado e manuseio de implantes ortopédicos).

 Orientações para manuseio de instrumental: norma NBR 14332 (Instrumentais cirúrgicos e
odontológicos  –  Orientações  sobre  manuseio,  limpeza  e  esterilização)  e  NBR  14174
(Instrumental  cirúrgico  e  odontológico  de aço inoxidável  – orientações  sobre cuidados,
manuseio e estocagem).

Nenhum material etiquetado ou designado como produto de uso único deverá voltar a ser usado
ou esterilizado novamente e deverá ser descartado de maneira adequada depois  do uso.  Os
produtos  danificados  durante  a  utilização  não  devem ser  implantados  e  devem  ser
destruídos,  cortados,  limados  ou  deformados  para  que  não  sejam  inadequadamente
usados assim  como  os  produtos  explantados.  Conforme  estabelecido  em  legislação
específica para estabelecimentos de saúde e boas práticas hospitalares. 

INTERAÇÕES:

 Devido  à  alta  biocompatibilidade  dos  materiais  utilizados  na  fabricação  (titânio),  não
existem  relatos  de  incompatibilidade  ou  interações  deletérias  dos  implantes  com  o
organismo. Entretanto foram relatados casos muito raros de pacientes que apresentaram
alergia ao titânio, cabendo ao cirurgião tomar as devidas precauções.

 É  esperado  que  os  implantes  de  titânio  sofram  processo  de  osteointegração.  A
consolidação tem tempo maior em pacientes portadores de diabetes e fumantes, havendo
nestes pacientes um risco maior de não haver consolidação.

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL
As placas são acondicionadas (limpas e não estéreis)  em  embalagem de polietileno de baixa
densidade (PEBD), conforme norma (ASTM D4635), transparente, selada e subdividida de forma
a evitar o contato entre as placas. A embalagem de polietileno recebe uma etiqueta informando o
modelo, lote e quantidade de placas. Dentro do cartucho de cartolina padrão da empresa são
colocadas, a embalagem de polietileno contendo as placas e as cinco etiquetas de rastreabilidade
do produto. O cartucho recebe o rótulo para identificação de seu conteúdo. Quando um cartucho
contiver mais de uma placa, estas serão todas do mesmo modelo e lote.  Um cartucho pode
conter de 1 a 10 placas, de acordo com a solicitação do cliente. 
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Modelo do cartucho de papelão

OBS:  As  etiquetas  são  impressas  a  cada  lote  e  são  coladas  nos  cartuchos  e  nas
embalagens de polietileno de baixa densidade (PEBD) com os implantes.

Modelo embalagem de polietileno de baixa densidade (PEBD) transparente

RASTREABILIDADE

São entregues com o produto cinco etiquetas de rastreabilidade, com a identificação de cada

placa implantável, para fixação nos seguintes documentos:

Ordem Caso

1° Uma etiqueta obrigatoriamente, no prontuário clínico do paciente;

2° Uma etiqueta, no laudo entregue para o paciente;

3°
Uma  etiqueta,  na  documentação  fiscal  que  gera  a  cobrança,  na  AIH,  no  caso  de
paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente atendido
pelo sistema de saúde complementar;

4° Uma  etiqueta,  disponibilizada  para  o  controle  do  fornecedor  (registro  histórico  de
distribuição – RHD);

5° Uma etiqueta, disponibilizada para o controle do cirurgião responsável (principal).

RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE

Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário,  como

produto não funcionando,  dano no componente  metálico implantável,  problemas graves ou

mortes  relacionadas  a  esses  componentes  o  cirurgião  responsável  deverá  comunicar  este

evento  adverso  ao  órgão  sanitário  competente  e  a  PROMM INDÚSTRIA  DE  MATERIAIS

CIRÚRGICOS LTDA, através do e-mail qualidade  @promm.com.br   ou pelo telefone (51) 3342-
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3136. Em casos de dúvidas o cirurgião responsável ou o profissional da saúde poderá fazer a

comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no

sítio da ANVISA: 

HTTP://WWW.ANVISA.GOV.BR/HOTSITE/NOTIVISA/INDEX.HTM

VERSÃO DA INSTRUÇÃO DE USO

INSTRUÇÃO DE USO VERSÃO 00 

O USUÁRIO DEVE VERIFICAR SE A VERSÃO É A MESMAS CORRESPONDENTE A INDICADA NO

RÓTULO E SE O  NOME TÉCNICO E COMERCIAL SÃO OS MESMOS ASSIM COMO O REGISTRO NA

ANVISA.  A  INSTRUÇÃO  DE  USO  ESTÁ  DISPONÍVEL  NA  VERSÃO  NÃO  IMPRESSA  NO  SITE

WWW.PROMM.COM.BR.  PODE  SER  SOLICITADA  EM  FORMATO  IMPRESSO  SEM  CUSTO

INCLUSIVE DE ENVIO, PELO FONE 51 3342-3136. HORÁRIO  DE ATENDIMENTO: 8HS ÀS 17HS,

DE SEGUNDA À SEXTA – FEIRA, EXCETO FERIADOS.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL - PROIBIDO REPROCESSAR

PRAZO DE VALIDADE: Indeterminado

Lote e data da fabricação: vide rótulo ou lista anexa.

Registro Anvisa nº: 10447390019

PROMM INDÚSTRIA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA.

Av. Pátria, 312 

Fone/Fax: 0XX51 3342-3136

CEP 90230-070

Porto Alegre / RS

Indústria Brasileira 

CNPJ 94.970.142/0001-25

RT: Eubirajara Bezerra Medeiros CREA/RS 69299
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